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１．はじめに
近年、医療分野では、がん治療を目的とし
た高密度焦点式超音波（HIFU : High Inten-
sity Focused Ultrasound）、遺伝子導入のた
めのソノポレーション（Sonoporation）、音
響 化 学 療 法（SDT : Sono-Dynamic Thera-
py）による超音波治療法、音響放射圧よる
臓器や軟部組織の硬さを画像化する超音波エ
ラストグラフィ、高調波を利用するハーモニ
ックイメージング診断法など、また産業分野
では、超音波洗浄機、超音波分散器などの高
強度超音波の使用が増えている。
医療分野、産業分野における超音波の高強
度化が進む中で、これらの音場では線形理論
が成り立たない非線形の領域となり、その非
線形音場の校正や評価の要求が増えると予想
される。そのため、強力な超音波音場の空間
分布を「受波」できる堅牢なハイドロホンの
開発 [1] と同時に、強力な超音波パワーを「送
波」できる高強度音源の開発を行う必要があ
る。
産業技術総合研究所計量標準総合センター
（NMIJ：National Metrology Institute of Ja-
pan）は、2002 年前後から超音波計量標準の
整備を開始し、「超音波パワー」では、天秤
法による超音波パワー計測で 15 W までが整
備済みで、さらにカロリメトリ法による計測
で 100 W までの開発を行っている。「ハイド
ロホン受波感度」では、0.5 MHz ～ 20 MHz
が整備済みで、さらに 0.5 MHz 以下と 20 
MHz 以上の開発を行っている [2]。特に「超
音波パワー」では、100 W クラスあるいは
これ以上で、かつ数 MHz 帯の超音波を発生
するための音源が必要となってくる。
現在、計量標準総合センターにおけるハイ
ドロホンの感度校正は、送波音源の遠距離音
場に PET 薄膜を置きレーザ干渉計によって
超音波音圧の絶対測定を行っている [2]。高強
度な超音波音場が測定可能なハイドロホンを
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校正するには、この PET 薄膜を振動させる
高音圧でかつ平面波に近い超音波音場が必要
となる [3]。
そこで高強度音源の開発の第 1 ステップと
して、振動子の高耐圧化や印加電圧の高電圧
化だけでなく、音響的に高強度化ができない
かと考え、複数の音響導波路を用いた超音波
音源システムを検討している。
本稿では、まず、シンプルな音響導波路の
モデルを使った 2 次元音場シミュレーション
を行い、それぞれの音響導波路から出力され
る音圧により基本特性を調べた後、5 組の送
波振動子と音響導波路による超音波音源シス
テムを提案し、単一振動子との比較による評
価について述べる。
２．音響導波路を用いた超音波音源シス
テムの概要
単一振動子による強力超音波の発生は、圧
電素子の電極により高い電圧を印加すること
で出力超音波のパワーが増加していくと考え
られるが、高電圧や温度上昇等の影響により
素子の劣化や破壊の恐れがある。また、振動
子を集束化すれば焦点位置での超音波パワー
は強力になるが、平面波ではなくなるので定
量的な評価が困難となる。
本研究で提案する複数の音響導波路を用い
た超音波音源システムのモデルを図 1 に示す。
これは複数の振動子から超音波を発生し、そ
れぞれの超音波を音響導波路によって集束し、
送波開口面から点音源の超音波を出力して、
ホイヘンスの原理によって再びビームを形成
する。点音源によるビーム形成は、それぞれ
の振動子から送波開口までの行路長を補正し、
送波開口面で位相を揃えて出力するよう送信
タイミングを制御する。こうすることにより、
単一振動子のみによる高強度化だけに頼らず
高強度音源が構築できるのではないかと考え
た。
３．音響導波路の基本特性
シミュレーションは Wave2000（Cyberlog-
ic 社製）を使用した。これは有限差分法によ
る 2 次元シミュレータ [4] であり、2 次元変位
分布は正負の変位を絶対値にして輝度表示さ
れる。
シミュレーションの基本条件として、送波
する超音波は、周波数 1 MHz、振幅± 1 
[a.u.] の縦波連続波とし、音響媒質は水（25 
℃、音速 1497 m/s、固有音響インピーダン
ス 1.497 MRayl）とした。したがって、この
媒質内での超音波の波長は 1.5 mm となる。
また、音響導波路は厚さ 0.2 mm の空気（温
度 20 ℃、音速 344.0 m/s、固有音響インピ
ーダンス 0.000427 MRayl）の層によって境
界を設定することとした。また、音圧分布を
図 1　複数の音響導波路を用いた
超音波音源システム  図 2　音響導波路の長さに関する
シミュレーションモデル
 図 3　音響導波路の長さによる
音圧特性（x = 30 mm）
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調べるためには、幅 0.3 mm の受波振動子を
配置し、それぞれの音圧波形からピーク－ピ
ークを求め、その地点の音圧値を得ることと
した。
3.1　音響導波路の長さによる音圧特性
本音源システムでは、送波開口付近の音響
導波路の径をなるべく点音源とみなせるよう
な開口幅の 1.5 ～ 3 mm 程度にする必要があ
る。そこで図 2 のようなシミュレーションモ
デルにより、送波振動子幅を決めた時の音響
導波路の長さによる音圧の変化を調べたとこ
ろ図 3 のような音圧特性になった。これは送
波開口面から中心軸上 x = 30 mm 離れた地
点の音圧を示す。音響導波路の幅が波長に相
当する 1.5 mm では、音圧は低いものの音響
導波路の長さに寄らず音圧はほぼ一定となっ
たが、1.5 mm より大きいと音響導波路の長
さによって音圧が変化することがわかった。
3.2　音響導波路の屈曲による音圧特性
複数の送波振動子によって音源システムを
構築する際には、音響導波路を屈曲させる必
要がある。そこで図 4 のシミュレーションモ
デルのように長さ 6 mm（4λ）の音響導波
路を 2 本接続し、送波振動子の幅 d = 1.5、
2.0、2.4 mm の各々について、送波振動子の
配置を中心からのオフセット位置 y0 = 0.0 ～
2.5 mm を与えることにより音響導波路を屈
曲させ、送波開口面から中心軸上 x = 30 
mm 離れた地点の音圧を調べたところ図 5 の
ような音圧特性になった。波長相当の 1.5 
mm に音響導波路の幅を絞ることにより、音
響導波路内での超音波の屈曲が可能になると
考えられる。
3.3　音響導波路の出力開口幅による音圧特性
音響導波路の幅を 1.5 mm に絞ったのち、
再び幅を広げて出力した時の音圧特性を知る
必要がある。そこで図 6 のようなシミュレー
ションモデルにより、送波振動子の幅 1.5 
mm から、長さ 6 mm の音響導波路の後、
 図 4　音響導波路の屈曲に関する
シミュレーションモデル
 図 5　音響導波路の屈曲による
音圧特性（x = 30 mm）
 図 6　音響導波路の出力開口幅に関
するシミュレーションモデル
 図 7　音響導波路の送波開口幅
による音圧特性
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長さ 3 mm の区間で送波開口幅を d mm に
広げ、長さ 6 mm の音響導波路を経由し出
力させた。その送波開口面から中心軸上 x = 
1 ～ 40 mm 離れた地点の音圧を調べたとこ
ろ図 7 のような音圧特性になった。送波開口
面から x = 10 mm 以上離れれば、送波開口
面の幅によらずほぼ一定となり、5 組の振動
子と音響導波路を用いて送波開口面の合計幅
を 12 mm にする場合、各々の送波開口面の
幅は 2.4 mm とすることになる。
3.4　音響導波路の内幅拡張長さによる音圧特性
音響導波路の幅を 1.5 mm から 2.4 mm に
拡張する際の長さの影響を調べるために、図
8 のようなシミュレーションモデルを考え、
拡張部の長さを L = 1.5 ～ 12 mm として音
圧を調べたところ図 9 のような音圧特性とな
った。送波開口から x = 10 mm 以上離れれ
ば、送波開口幅によらずほぼ一定となるので、
本提案システムでは内幅拡張部の長さを 6 
mm とすることにした。
3.5　音響導波路の集束による音圧特性
次に、音響導波路による超音波の集束につ
いて、図 10 のシミュレーションモデルのよ
うな幅 12 mm の送波振動子から直線形状の
音響導波路によって集束させ、先端には長さ
6 mm、幅 1.5 mm の音響導波路を接続し出
力させた。集束させる音響導波路の長さを L 
= 30 ～ 51 mm とし、送波開口面から中心軸
上 x = 1 ～ 40 mm 離れた地点の音圧を調べ
たところ図 11 のような音圧特性になった。
これによると 33 mm、42 mm において近距
離から音圧が高くなるので、本提案システム
では集束部の音響導波路の長さを 42 mm と
することにした。
3.6　音響導波路の入力開口幅による音圧特性
送波振動子から音響導波路への入力する際
に、音響導波路の入力開口幅の影響について、
図 12 のシミュレーションモデルによって、
入力開口幅を d = 12 ～ 16 mm と変化して送
波開口面から中心軸上 x = 1 ～ 40 mm 離れ
た地点の音圧を調べたところ図 13 のような
音圧特性になった。送波振動子の幅に対して
 図 8　音響導波路の内幅拡張長さに関
するシミュレーションモデル
 図 9　音響導波路の内幅拡張長さ
による音圧特性
図10　音響導波路の集束に関する
シミュレーションモデル
図 11　音響導波路の集束による
音圧特性
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音響導波路の入力開口幅によって近距離の音
圧レベルが激しく変動することがわかり、振
動子幅と入力開口幅を同じにして隙間を空け
ないことにした。
４．音響導波路を用いた超音波音源シス
テム
以上のシンプルな音響導波路のモデルによ
るシミュレーション結果を基に、複数の音響
導波路を用いた超音波音源システムの 2 次元
シミュレーションモデルを図 14 に示す。
これは 5 組の送波振動子と音響導波路によ
り構成され、音響導波路の集束部は、長さ
42 mm の間に幅 12 mm から幅 1.5 mm に絞
り、幅 12 mm の単一振動子との比較のため、
それぞれの送波開口部を幅 2.4 mm に拡げ、
5 つを並べることで幅 12 mm の送波開口と
した。また、5 つの音響導波路のうち、中心
の行路長に比べ外側の行路長の方が短いため、
その行路長差を補正するために、送信タイミ
ング時間を中心から外側へ遅らせることによ
り送波開口面での位相が一致するように制御
した。これらの遅延時間は、隣り合う 2 つの
振動子によるビーム形成の中心軸上音圧が最
大になるよう時間差を調整しながら求め、最
終的に図の上から 0.83、0.27、0.00、0.23、
0.90 μs の遅延時間の設定によりビーム形成
を行った。
このモデルとこれらの送信タイミングの設
定による 2 次元シミュレーションの結果は、
比較のための幅 12mm の単一振動子による 2
次元変位分布を図 15 に、本音源システムに
よる 2 次元変位分布を図 16 に示す。これに
よると後者の 60 mm 以降の変位分布と前者
の変位分布が似ており後者の輝度が強くなっ
ていることがわかる。
そこで、両者の比較を定量的に評価するた
図12　音響導波路の入力開口幅に関
するシミュレーションモデル
図13　音響導波路の入力開口幅に
よる音圧特性
図14　本音源システムのシミュレー
ションモデル
図15　単一振動子による変位分布　
（絶対値）
図16　本音源システムの変位分布　
（絶対値）
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めに、幅 0.3 mm の受波振動子を並べること
により、前者の中心軸音圧分布と後者の 60 
mm 以降の中心軸音圧分布をそれぞれ求め、
送波面が一致するよう重ねて表示すると図
17 となる。
同様に、両者の送波面から 60 mm、80 
mm における方位方向の音圧分布について求
め、両者を重ねて表示すると図 18 および図
19 となる。それぞれ図の (a) はピーク音圧を、
(b) は音圧を正規化してビーム幅をそれぞれ
比較することができる。
また、方位音圧分布のグラフから、ピーク
音圧の増加率と -6 dB ビーム幅について評価
した結果を表 1 に示す。送波面から 60 mm、
80 mm において、-6 dB ビーム幅はほぼ等し
く、ピーク音圧の増加率はそれぞれ 1.57 倍、
1.44 倍となった。なお、ピーク強度の増加率
をピーク音圧の増加率の 2 乗と考えると、ピ
ーク強度の増加率はそれぞれ 2.46 倍、2.07
倍となる。
５．まとめ
複数の音響導波路を用いた超音波音源シス
テムについて、2 次元音場シミュレーション
によって基礎検討を行った。シンプルな音響
導波路のシミュレーションモデルにより基本
特性を調べ、5 組の送波振動子と音響導波路
を用いた超音波音源システムを提案し、単一
振動子との比較により本音源システムの方が、
ほぼ同じビーム幅で、ピーク音圧の増加率が
約 1.4 ～ 1.5 倍になることが確認された。
今後は、音響導波路の形状を検討し、
FEM 等による 3 次元音場シミュレーション
への拡張を行い、さらに実験的な検証を行い
たい。
　　図17　中心軸音圧の比較
 (a) ピーク音圧の比較
 (b) 正規化によるビーム幅の比較
図 18　中心軸距離 60 mm の方位音圧分布
表 1　方位方向の音圧分布の評価
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 (a) ピーク音圧の比較
 (b) 正規化によるビーム幅の比較
図 19　中心軸距離 80 mm の方位音圧分布

